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Camada radiosensível

Cristais

Composição

• Cristais de AgBr (95%) e
AgI (5%)

• Têm pontos sensíveis
devido a defeitos na
rede do cristal

• Os defeitos são zonas
carregadas +
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Cristais

Composição

• Red cristalina do
AgBr
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Revelação

Processo de revelação

Descrição

• A radiação produz
centros latentes (3-5
átomos de Ag)

• No cristal atingido:
Ag+ + e− →Ag

• Os centros latentes são
núcleos de revelação

• Os cristais não atingidos
pela radiação não
sofrem mudanças com o
revelador
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Processo de revelação

Etapas

• Revelação
• Fixação
• Lavagem ou

enxagüe
• Secagem
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Etapas

• Deve se controlar
a temperatura
(35o) e
concentração dos
produtos quîmicos

• Lavagem com
água

• Secagem com ar
quente
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Produtos químicos. Revelador
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Revelação

Curvas de Hurter&Driffield

Efeitos

• Esta curva é afetada
pelo processo de
revelação

• Sobrerevelação: afeta a
parte baixa

• Subrevelação: afeta a
parte alta
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Artefatos de revelação

Artefatos
• Pontos de água (prob. con

secador)
• Linha de batimento (prob.

à saída da revelação)
• Marcas de pressão (prob.

com rolamentos)
• Pegadas (marcas atrito

com rolamentos ou guías)
• Linha de saída (excesso

de revelador à saída da
revelação)
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Revelação rápida

• O processo normal toma 90 s
• Em serviços de emergência este

tempo é reduzido a 45 s. Deve-se
incrementar a concentração dos
químicos e a temp (35o →38o)
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Curva H&D

Revelação extendida

• O processo extende-se a120 s
• Em serviços de mamografia
• Aumenta a velocidade e

contraste da película
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Revelação a seco

Princípio

• Película sensível
ao lásser

• Usa-se feixe de
lásser de barrido
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Sensitômetro

Funcionamento

• Usa luz com
padrão de
irradiação

• Gera um padrão
de D.O. com curva
H&D caracterísitca



Professor
Visitante.

IFGW-
UNICAMP

M. A. B.
Rodríguez

Capítulo 7
A película

A revelação

Controle de
qualidade

Controle de qualidade

Densitômetro Funcionamento

• Usa fonte e
detetor de luz

• Permite a analisar
curvas de H&D

• Determina-se
velocidade,
base+fog,
contraste...
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Base+fog
Composição

• Importante:
periocidade das
medidas e
estabiliade dos
parêmetros da
película
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Contrast
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